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Chrzanow 2020 -02-21

Zaklad Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z.0.0 dzialajac na podstawie art.38 ust.1i
2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843 z poiniejszymi
zmianami) udziela odpowiedzi na zadane pytania dot. SIWZ.

PYTANIA DO POSTEPOWANIA ZLA-ZP-752w/10/20

..Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego do wyposazenia M.P.R-S nr 3 przy ul. Kalinowej 7 w Chrzanowie ”

Pyt. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wyodrebnienie pozycji: " A/ BIEZNIA
REHABILITACYJNA (1 SZTUKA) " [ ,, B/ ROWER TRENINGOWY (1 SZTUKA)”

z Cze$cei nr 111 na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo
korzystnej cenowo, przewyzszajaco technologicznie oferty oraz w celu zwigkszenia
konkurencyjnosci i otrzymania urzadzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla
Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyodrebnieni pozycje: " A/ BIEZNIA REHABILITACYJNA (1 SZTUKA) "/
., B/ ROWER TRENINGOWY (1 SZTUKA)” z Cze$ci nr 111 na rzecz oddzielnego pakietu.

Czesc 11I: URZADZENIA DO KINEZYTERAPII
A/ BIEZNIA REHABILITACYJNA (1 SZTUKA)

Pkt. 3 Zakres predkosci pasa [km/h]: minimum 0.2 do 25.

Czy Zamawiajgcy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjna z zakresem predkosci
pasa 0,1-20 km/h?

W praktyce predkosci powyzej 20 km/h nie sa stosowane do treningow.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu bieznig rehabilitacyjna z zakresem
predkosci pasa 0,1-20 km/h

Pkt. 5 Zakres kata uniesienia pasa [%]: minimum 0 do 23.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjng z zakresem kata
uniesienia pasa 0-22%?

W praktyce uniesienia powyzej 22% nie sg stosowane do treningow.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu bieznig rehabilitacyjng z zakresem kata
uniesienia pasa 0-22%



Pkt. 6 Dokladnosc¢ regulacji kata uniesienia [%]: 0.5.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjng z dokladno$cia regulacji
kata uniesienia 1%?

Oferowana doktadnosé¢ regulacji kata uniesienia jest wystarczajaca do precyzyjnej kontroli
parametrow uniesienia biezni.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjna z dokladnoscia
regulacji kgta uniesienia 1%

Pkt. 7 Dlugos¢ czesei uzytkowej pasa [mm]: maksimum 1410.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjna z dlugo$cia czesci
uzytkowej pasa 1400 mm.?

Oferowana dlugos¢ czescei uzytkowej pasa biezni jest wystarczajaca do wykonania
bezpiecznego 1 komfortowego treningu, czy badania.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu bieznie rehabilitacyjnag z dlugoscia czesci
uzytkowej pasa 1400 mm

Pkt. 8 Szerokos¢ czesci uzytkowej pasa [mm]: maksimum 530.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu bieznie rehabilitacyjng z szerokoscig czesci
uzytkowej pasa 480 mm.?

Oferowana szerokosc¢ czesci uzytkowej pasa biezni jest wystarczajaca do wykonania
bezpiecznego 1 komfortowego treningu, czy badania.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjna z szerokoscia czgsei
uzytkowej pasa 480 mm

Pkt. 9 Szerokos¢ nieruchomego pola spoczynkowego [mm]: 100 ( +/- 30 mm).

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjng z szerokoscig
nieruchomego pola spoczynkowego 80 mm.?

Oferowana szerokos¢ nieruchomego pola spoczynkowego biezni jest wystarczajaca do
wykonania bezpiecznego i komfortowego treningu, czy badania.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei do przetargu bieznie rehabilitacyjna z szerokoscia
nieruchomego pola spoczynkowego 80 mm

Pkt. 10 Dopuszczalna masa ¢wiczacego pacjenta [kg]: minimum 200.

Czy Zamawiajycy dopusci do przetargu biezni¢ rehabilitacyjng z dopuszezalng masy
éwiczgcego pacjenta 150 kg.?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania urzadzenia, ktorego dopuszczalna masa
¢wiczacego pacjenta wynosi minimum 200 kg



Pkt. 11 Ekran dotykowy 7".

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu bieznig¢ rehabilitacyjng z 5 ekranem
dotykowym?

Roznica pomiedzy wartosciami wymaganymi a oferowanymi sa minimalne.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu bieznie rehabilitacyjng z 57 ekranem
dotykowym

B/ ROWER TRENINGOWY (1 SZTUKA)

Pkt. 2 Moc: whasny generator z opcja plug-in.
Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy bez wlasnego generatora z
opcja plug-in?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia urzadzenia z wlasnym generatorem z opcja
plug-in.

Pkt. 4 Kolo zamachowe zintegrowane z generatorem minimum 14 kg

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy z kolem zamachowym o
masie 10 kg., bez funkcji integracji z generatorem?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga dostarczenia urzadzenia z kolem zamachowym
zintegrowanym z generatorem minimum 14 kg

Pkt. 5 Puls reczny

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy z opcja pomiary pulsu
poprzez wykorzystanie pasa?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusei do przetargu rower treningowy z opcja pomiary pulsu
poprzez wykorzystanie pasa.

Pkt. 6 Predkosé: 15- 120 RPM.

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy z zakresem predkosci 3-130
RPM?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy z zakresem predkosci 3-
130 RPM

Pkt. 13 Wymiary: 139 x 74 x 118 em (+/- 2 ¢cm).

Czy Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy o wymiarze 148 x 55 x 120
em.?

Réznica pomiedzy wartodeiami wymaganymi a oferowanymi sg minimalne.

Nieco wicksze gabaryty urzadzenia zwigkszaja komfort i bezpieczefistwo treningow.
Odpowiedz: Zamawiajacy dopusci do przetargu rower treningowy o wymiarze 148 x 55 x
120 em.







